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【摘要】原子力显微镜 AFM，作为扫描隧道显微镜家族中的一员，因其具有高分辨率，观

测条件广，样品制作简便，可直接输出成像等诸多优点，在生物细胞和分子学水平上的研究

已获得了广泛的应用，并且具有巨大的发展空间。本文简要介绍了一款原子力显微镜

easyScan E-AFM 的基本原理与使用操作，扫描给出了几种标准样品的结果。简述了 AFM 在

生物研究中的应用，并初步尝试探究了其对血红蛋白结构的扫描，并最后对此给出了一些改

进建议与设想。 
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easyScan E-AFM 基本原理 

本实验中选用的 easyScan E-AFM 原子力显微镜采用的是激光反射式，恒力非接触模式

扫描。当微悬臂和探针接近样品时，所产生的很弱的范德华力使得悬臂弯曲，偏转激光，在

感应器上接收到被偏转的信号，从而利用扭矩测微这一原理实现了对样品的高精度成像。其

原理示意图如图一所示。 

 

easyScan 

E-AFM 的扫描

范围和分辨率：  

X-Y 最大

扫描范围：

60-80um 

Z 方向最大

范围：20um 

 XY 平面分

辨率：1.7nm 

 

图一：原子力显微镜原理示意图 

 

easyScan E-AFM 使用操作与标准样品扫描 

1. 探针感应片的安装(横线上部伸出安装台，探针位于正中可使信号接通，安装到位) 

 

图二：easyScan E-AFM 使用的探针 



2. 进针（先手动进针，时刻观察避免撞针，再自动完成进针） 

3. 调节波形水平（无法完全调平时，注意清洁吹干样品，并注意控制室内湿度） 

4. 标准样品扫描结果 

一维标准样品 

 
二维标准方格样品 

 

二维标准圆形样品 

 

 



AFM 的特性与生物研究中的应用 

 

AFM 由于分辨率高、样品制备要求低、适用范围广等众多优点，已经开始在生命科学

研究中发挥着重要的作用和广泛的应用。这主要得益于原子力显微镜的样本可以是生理状态

的各种物质, 在大气条件或溶液中都能进行, 因而只需很少或不需对样品作前期处理, 这

样, 就使 A FM 能观察任何活的生命样品及动态过程（1）。 

最早 AFM 对肺表面活性脂蛋白、钙调蛋白、精子膜蛋白、脱铁铁蛋白等多种膜蛋白进

行了研究，并且在分子水平对结晶过程进行定量分析。随 AFM 探针技术的发展，最近对蛋

白质这种生物大分子的研究已达到可以同时对多种参数进行计量和测算的程度。AFM 还成

功地观察了肌动蛋白、血纤维蛋白原、免疫球蛋白等游离蛋白质分子（2）。 

此外，更为精良的 A FM 还具有对标本的分子或原子进行加工的力行为, 例如: 可搬移

原子, 切割染色体, 在细胞膜上打孔等等（1）。 

 

AFM 扫描血红蛋白结构的初步探究 

 

针对以上特性，考虑到血红蛋白在人体血氧输运中的重要地位，并且其尺度同样在纳米

量级上，所以尝试通过 AFM 扫描血红蛋白的结构，从而直接观测研究其与氧的结合位点、

携氧状况、携带一氧化碳的状况等诸多有实际指导意义的过程，将是一项有重要研究和应用

价值的工作。 

 

图三：血红蛋白结构示意图                    图四：实验选用的血红蛋白干粉 

（分子量 64000，二条α 链和β 链及四分子亚铁血红素组成） 
 

实验中选取了图四所示的血红蛋白样品进行了初步探究和扫描。但是直接对干粉样品进

行扫描，仍然面临着一些困难和挑战： 

1.血红蛋白颗粒分散，且不均匀，不易找寻进针位置。扫描的可能是杂乱重叠的蛋白结构。 

2.样品质量较轻，稳定性不佳，易受环境干扰，进针扫描时可能会带动样品产生位移。 

3.血红蛋白干粉较软，有可能应力不足，扫描时可能会有一定的形变。 

考虑以上原因，可提出以下设想解决方案进行尝试： 

1.试剂溶解血红蛋白，均匀涂抹在载玻片，吹干析出后扫描，提供均匀的蛋白层。这样析出

的蛋白与载玻片有一定的结合力，可改善稳定性,一定程度上起了样品固定的作用。 

2.低温冷冻等方法处理蛋白样品，促使其有足够的硬度。 

3.改进选用其他精良的 AFM 设备：采用轻敲模式，减小对样品可能的损伤（3）；进行液相

AFM 扫描，可以得到均匀的样品图样（4、5）。 

 



结语 

本文简要介绍了 easyScan E-AFM 的基本原理与使用操作，扫描给出了几种标准样品的

结果。简述了 AFM 在生物研究中的应用，并初步尝试探究了其对血红蛋白结构的扫描，并最

后对此给出了一些改进建议与设想。希望可以是一次有益的尝试，并且相信只要据此思路继

续不断探索，加之随着 AFM 技术的不断发展，一定可以在这项工作上取得进展和应用。 
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